УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ 
НЕМОРЬЕА$Т“, СТЕРИЛЬНОЕ, ПК 21-02 


Назначение 

Устройство для переливания крови НЕМОРЕА$Т®, стерильное, ПК 21-02 
(устройство трансфузионное), далее - устройство, предназначено для 
переливания реципиенту крови и компонентов крови. 

Общие сведения 

Устройство применяется в клиниках, больницах, службе скорой помощи, 
полевых условиях. 

Устройство предназначено для переливания из бутылки. 

Устройство стерильное, апирогенное, нетоксичное и предназначено только 
для однократного применения. 


Устройство работает только под действием силы тяжести. 


& 20 капель дистиллированной воды соответствуют (1,0 + 0,1) п. 

Присоединительный конус головки устройства - «Луер», который может 
содержать элемент запирающего соединения - «Луер-Лок». 

Устройство может поставляться с иглой инъекционной. 

Устройство может поставляться без узла инъекционного. 

Устройство может комплектоваться пластырем для фиксации катетера 
внутривенного 

ВНИМАНИЕ! 

НЕ ПРИМЕНЯТЬ при повреждении целостности потребительской тары и 
после окончания срока годности устройства. 

НЕ ПРИМЕНЯТЬ, если одна из частей устройства разъединенная или если 
защитный колпачок отсоединился. 

НЕ ПРИМЕНЯТЬ при давлении более 20 КРа после прокалывания 
инъекционного узла. 

Противопоказания 

Не применять людям с аллергией на натуральный латекс. 

Побочные действия 

Может вызывать аллергическую реакцию у людей которые имеют 
повышенную чувствительность на натуральный латекс. 

Может повысить риск нарушения работы эндокринной системы у детей и 
беременных женщин при длительном применении. 

Указания по применению 

Проверить пригодность трансфузионного средства к применению. 

Перемешать трансфузионное средство в бутылке. Обработать пробку 
бутылки спиртом, йодом или другим антисептиком. 

Извлечь устройство и положить его на стерильный столик. 

Закрыть зажим 3. Снять колпачок 1 с иглы 4 для подключения к бутылке. 
Ввести иглу 4 в пробку бутылки до упора. Перевернуть бутылку и закрепите 
её на штативе. 

Заполнить капельницу 6 до погружения фильтра в трансфузионное средство, 
периодически надавливая на нижнюю часть корпуса капельницы. 

Сбросить избыточное давление из бутылки. Для чего снять колпачок 8 с 
головки 5. Открыть зажим 3. Заполнить трансфузионным средством трубку 
устройства, при этом головка 5 должна находиться на уровне капельницы 6. 

Закрыть зажим 3. Надеть колпачок 8 на головку 5. 

Снять колпачок 1 с иглы воздуховода 2. Ввести иглу 2 в пробку бутылки 
до упора. 

Снять колпачок 8 с головки 5. Открыть зажим 3 и медленно заполнить 
устройство до полного вытеснения воздуха из трубки и узла инъекционного 7 
до появления капли из головки 5. Закрыть зажим 3. Надеть колпачок 8 на 
ГОЛОВКУ 5. 

Проверить отсутствие пузырьков воздуха в трубке устройства. 

При применении устройства с иглой инъекционной выполнить все выше 
указанные действия с иглой инъекционной вместо колпачка 8. 

При подсоединении устройства к катетеру, находящемуся в вене больного, 
обработать заглушку катетера антисептиком. Снять заглушку с головки 
катетера и обработать головку антисептиком. Слить раствор гепарина с 
катетера до появления капли крови на выходе из головки. Снять колпачок с 


головки “Луер” или "Луер-Лок” устройства и присоединить ее к головке катетера. 


Применять устройство по назначению согласно указаний доктора. 

Необходимую скорость переливания устанавливать с помощью зажима 3. 

Вспомогательные лекарственные препараты вводить только через узел 
инъекционный 7, применяя иглу диаметром не более 0,8 мм при закрытом 
зажиме 3. 

При замене бутылки закрыть зажим 3, не извлекая иглу инъекционную или 
катетер из вены! и не допуская опустошения капельницы 6, извлечь иглы 4'и 2 
из пустой бутылки и быстро ввести в пробку полной бутылки вначале иглу 4, 
а затем иглу 2. 

После окончания внутривенных вливаний закрыть зажим 3 и извлечь иглу 
инъекционную из вены больного. При проведении внутривенных вливаний 
через катетер - отсоединить устройство от катетера, заполнить катетер 
раствором гепарина и накрутить заглушку на головку катетера. 

Гарантии изготовителя 

Срок годности - 5 лет с даты изготовления. 

Условия хранения 

Хранить при температуре от 5 °С до 40 °С и относительной влажности 
не более 80 % при температуре 25 °С. 

Утилизация 

Утилизацию устройств проводить в соответствии с национальными 
требованиями 


Устройство содержит фталат ОЕНР. 


ОЕНР 


=) Устройство содержит натуральный латекс. 
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ЗТЕКЕ ТКАМЗРОИЗЮМ ЗЕТ РОК ТКАМЗЕЧ$ ОМ 
ОЕ ВЕООО НЕМОРЕА$Т“, РК 21-02 


Ригрозе 

Зее {гапзизюп зе! гог\гапзизюп о! Шоод НЕМОРГЕАЗТ® РК 21-02 
(гапзизюп $е!), Пегетайег - $е\, 15 ицепдед Гог гапзГизюп {© гесруеп!( о! 
Б1о09 ап Ыоо4 сотропег$. 

Сепега! и!огтайоп 

Зе{ 1$ изед т с!тс$, позрйа!$, Игз-а зегусе, Пе! сопдИюп$. 

Зе 15 ищепдед Гог {гапизюп тот бое. 

$е{ 1$ з{ете, поп-ругодегс, поп-юхс апд тепдед опу {ог зтае изе. 


© Зе{ ммогк$ оту ипдег асйоп оЁ дгауйу. 


®) 20 агор$ о! 415 Шед м/жег аге едима!еп! {0 (1,0 + 0,1) т!. 

Соппесйпа сопе о{ 5е{ Пезд - “Гиег", мсН тау Пауе еетеги о? сю$та 
соппесНоп - “Гиег-ЦоскК". 

Зе! тау 5е зирр!ед мИй тесйоп пееЧе. 

Зе{ тау Бе зиррйед м\поц{ т/есйоп ипй. 

Зе{ тау Бе сотр!а{ед мин раз{ег Гог Йхайоп о! пгауепоц$ сапаеег. 

АТТЕМТЮМ! 

ОО МОТ Ц$Е Н щедщу о! сопзитег раскадтд 15 Чатадед апд авег ехриу 
дае. 

ОО МОТ Ч$Е И опе рай о $е{ 1$ зерагаед ог ргиесНуе сар 15 9зсоппецеч. 

ОО МОТ Ц$Е ипдег ргеззиге тоге {Пап 20 КРа авег рипс{иге о! тесНоп ипй. 

СотгатсаНоп$ 

Оо по! изе {© реоре мИй пашга аех айегду. 

Зе еЙес{$ 

(К тау саизе а!егас геасйоп т реоре ито пауе тсгеазед зепИмИу {о паига 
[а{ех. 

К тау псгеазе п$К оГ епдосппе зуз{ет таМипсвоп т сПЙдгеп ап9д ргедпап{ 
мготеп м И ргоопдед изе. 

Вшез Гог ие 

Спеск зегусеа Ийу о! {гапзизюп тефа Гог изе. 

Зиг 1гапзизюп тефа м БоШе. С!еапзе ра о! БоШе Бу а!соНо!, одте ог 
апу оег апйзерис. 

Таке ош зегапа рш К оп ${еще 1аЫе. 

С1о$е с!атр 3. ТаКе ой сар 1 Пот пеее 4 ю соппесЕ {о БоЩе. п!годисе 
пеед!е 4 о риа оГБоШе ир {0 юр. Тит оуег БоЦе апд 1х И оп гаск. 

РИ п дир спатбег 6 {| иптегзюп о АНег тю гапзизюп тефа, репо Фсайу 
ргеззпа оп юмег рай о! апр спатфег Боду. 

Ваееае ехсез$ ргеззиге тот БоШе. Рог {115 1аКе ой сар 8 тот Пеад 5. 
Ореп с!атр 3. 

РИ м гапзизюп тефа {о {ие оЁзе{, а1 {11$ {те Пеад 5 $Поу!3 Бе а |еуе! 
ог апр спатьЬег 6. 

С!озе с1атр 3. Р\ сар 8 оп Незд 5. 

ТаКе ой сар 1 Гот пеее 2 оГай сопдий. пгодисе пее4е 2 ито рмд о! 
боШе ир Ю $юр. 

Таке ой сар 8 Пот Пеад 5. 

Ореп с!атр 3 апа з1ю\му ПИ м зе {ИИ 91р!асетеп{ оГ а! тот {ибе апд 
уесюп ипй 7 апд етегдепсе о! дгор тот Пеад 5. 

С1озе с!атр 3. Ри! сар 8 оп Неаа 5. 

Спеск 1аск оГай риБЫе$ п {Бе о? зе. 

\Мпеп изта зе! мИй туесйоп пеее, КИ! а! абоуе пфка{ед аспоп$ ми 
иуесйоп пее4е тз{еад оЁсар 8. 

\М\Пеп соппесйпа зе! {© сапе{ег мВ 1$ т ует оГрайет, с(еап$е р\ид о! 
сапа{ег Бу апйзер!с ТаКе ой ра пот пеад о! сапе{ег апд с!еап5е Пеад Бу 
апйзерйс. Огам зоийоп о! Перайп тот саИв{ег иг етегдепсе о! БМоо9 дгор 
оп Пеад ехИ. ТаКе ой сар от {Не Неа “Шиег” ог “иег-ЁосК” ог зе{ апд 
соппесЕ й ю пеад о! сапаег. 

/$е $е{ {ог $ ищепдед ригрозе ассогдта © п$гисНоп$ о досюг. 

АЗ} гедигед {гапзфизюп га{е Бу теап$ о! атр 3. 

пгодисе аихйагу тедстез оту {ИгоидН туесйоп ипй 7, и5п9 пеее мВ 
Фата{ег по! тоге {пап 0,8 тт мИ сюзед сатр 3. 

\\Пеп спапдта БоШе, с!озе сатр 3 мИпош м Пагама! о! п]есйоп пеее ог 
саа{ег Гот ует апд по{ регтй{пта Феспагде о! др спатьег 6, {аКе оц 
пее4е$ 4 апд 2 Тот етр!у Бое апд м!годисе Нет ашсу тю ра ог И!ед 
бое - Пг! пееФе 4, {еп пеефе 2. 

АНег Пп!зПта о! п{гауепоиз$ тесйоп$ сюзе с1атр 3 апд {аКе оц т/есНоп 
пее фе тот ует оГра{ет. М/Мпеп сопдисйпд мигауепои$ тесйоп$ {Игоидп 
са{па{ег, 4зсоппеси( $е{ Тот са{Па{ег, И! т саПа{ег Бу зоиНоп о! Нерапп апд 
эсгеми рма оп Пеад о? сайа{ег. 

Сиагащее о? тапубас{игег 

Ехриу да! - 5 уеагз Нот да{е оГ тапфасшге. 

З{огаде сопаЙюп$ 

З\юге а{ {етрегаиге {тот 5 °С {0 40 °С апд ге!айуе питюНу по{ тоге 
{Пап 80 % а! {етрегаиге о! 25 °С. 

\АНавноп 

\ЛИхе 521$ ассог4та 10 пайопа! гедигетет$. 


у Зе{ сощатз рпа!а{е ОЕНР. 
ОЕНР 


< Зе сотщатз паига а{ех. 


Замовления № 265, Надруковано ПП Фурма «Владимир», 5000 екз. 
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<> НЕМОРЕА$тТ” 2 


ЧА.ТК.101 


Призначення 
Пристрй для переливання кров! НЕМОРЕА$Т” стерильний, ПК 21-02 (пристрй трансфузйний), 
дал! — пристрй, призначений для переливання рецигиенту кров! та компонент кров!. 
Загальн! в1домост! 
Пристрий застосовуеться в клнках, лкарнях, служб! швидко! допомоги, польових умовах. 
Пристрий призначений для переливання з пляшки. 
Пристрий стерильний, атрогенний, нетоксичний 1 призначений тльки для одноразового застосування. 


Пристрй працюе пльки гид дею сили тяжння. 


20 крапель дистильовано! води вдповдають (1,0 + 0,1) пи. 


Приеднувальний конус головки пристрою - «Луер», який може мати елемент замикаючого 
з'еднання - «Луер-Лок». 


СТЕРИЛЬНО Пристрй може постачатися з голкою {н'екщйною. Пристр може постачатися без вузла 1н'екщйного. 
ЗТЕВ.Е ЕО Пристрй може комплектуватися пластиром для фисацй катетера внутрииньовенного 
УВАГА! 


НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ при пошкодженн! шлюност! споживчот тари та исля заюнчення термну 
придатност! пристрою. 

НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ, якщо одна з частин пристрою роз'еднана, або якщо захисний ковпачок в д'’еднався. 

НЕ ЗАСТОСОВУВАТИ при тиску бльше 20 КРа пля проколювання 1н`екшйного вузла. 

Протипоказання 

Не застосовувати людям, як! мають алерпю на натуральний латекс. 

Побчн! ди 

Може викликати алерйчну реакцю у людей, як мають шдвищену чутливсть на натуральний латекс. 

Може шдвищити ризик порушення роботи И системи у дтей та вайтних жнок при довготривалому застосуванн. 

Вказвки до застосування 

Переврити придатнсть трансфузйного засобу до застосування. 

Перемшати трансфузйний засб у пляшш. Обробити пробку пляшки спиртом, йодом або 1ншим антисептиком. 

Вийняти пристри та положити його на стерильний столик. 

Закрити затискач 3. Зняти ковпачок 1 з голки 4 для пдключення до пляшки. Ввести голку 4 в пробку пляшки до упору. 
Перевернути пляшку та закрпити й на штатив. 

Заповнити крапельницю 6 до занурення ф/льтру в трансфузййний зас, перюдично натискаючи на нижню частину 
корпусу крапельниш. 

Скинути надмрний тиск 13 пляшки. Для цього зняти ковпачок 8 з головки 5. Видкрити затискач 3. Заповнити трансфузйним 
засобом трубку пристрою, при цьому головка 5 повинна знаходитися на рвн! крапельнищ 6. 

Закрити затискач 3. Нади ковпачок 8 на головку 5. 

Зняти ковпачок 1 з голки повтроводу 2. Ввести голку 2 в пробку пляшки до упору. 

Зняти ковпачок 8 з головки 5. 

Вйдкрити затискач 3 1 повльно заповнити пристрий до повного витиснення повтря з трубки 1 вузла 1н'екщиного 7 та появи крапл! 
з головки 5. Закрити затискач 3. Надти ковпачок 8 на головку 5. 

Переврити в'дсутнсть повтряних бульбашок у трубщ пристрою. 

При застосуванн! пристро\в з голкою 1н'екщшиною виконати вс! вище вказан! дй з голкою 1н'екщиною замсть ковпачка 8. 

При тд’енанн! пристрою до катетера, що знаходиться у вен! хворого, обробити заглушку катетера антисептиком. Зняти 
заглушку з головки катетера 1 обробити головку антисептиком. Злити розчин гепарину з катетера до появи крапл! кров! на виход! з 
головки. Зняти.ковпачок з головки «Луер» або «Луер-Лок» пристрою та приеднати Й до головки катетера. 

Застосовувати пристрий за призначенням, зйдно вказвок лкаря. 

Необхдну швидксть переливання встановлювати за допомогою затискача 3. 

Допомжн! лкарськ препарати вводити пльки через вузол 1н'екшйний 7, застосовуючи голку даметром не @льше 0,8 мм, при 
закритому затискачу 3. 

При зам! пляшки закрити затискач 3, не витягаючи голку 1н'екшину або катетер з вени та не допускаючи опорожнення 
крапельнищ 6, витягнути голки 4 та 2 з порожньо! пляшки та швидко ввести у пробку повно! пляшки спочатку голку 4, а пом 
голку 2. 

Псля закнчення проведення внутришньовенних вливань закрити затискач 3 та витягнути голку 1н'екщйну з вени хворого. 
При проведенн! внутришньовенних вливань через катетер - ид’еднати пристрий вд катетера, заповнити розчином гепарину 
та накрутити заглушку на головку катетера. 

Гарантй виробника 

Терм!н придатност! - 5 роюв в!д дати виготовлення 

Умови збергання 

Збергати при температур! вд 5 °С до 40 °С | едноснй вологост! не @льше 80 % при температур! 25 °С. 

Утиллзащя 

Утилзацщю пристро!в проводити зпдно з «Державними сантарно-протиетдем!чними правилами ! нормами щодо поводження 
з медичними адходами», затвердженими наказом МОЗ Укратни вд 08.06.2015 р. № 325. 


в ПАТ «Гемопласт», вул. Маяковського, 57, м. Ылгород-Днстровський, Одеська обл., 67700, Укратна 
тел: (+38 04849) 3-15-62; факс: (+38 04849) 3-15-02; е-тай: соттегсе@Петора$.иа; млмм.Петора${.иа 


и Пристрй мстить фталат ОЕНР. 


ОЕНР 


— Пристрй мстить натуральний латекс. 


